
АППАРАТ
СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ 

«ЭКОСВЕТ 1» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краснодар, 2015



2

МЫ ЖИВЫ, НАСКОЛЬКО ЗДОРОВА НАША ИММУННАЯ 

ВОССТАНОВИТЬ И УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ.

Настоящая инструкция разработана на основе клинических реко-
мендаций для врачей по применению импульсного неинвазивного 
ультрафиолетового облучения крови, утвержденных  «Росздравнад-
зором» и Научным советом Российской Академии медицинских наук 
по восстановительной медицине, лечебной физкультуре и спортив-
ной медицине, а также известных литературных источников:

Карандашов В. И., Петухов Е. Б., Зродников В. С. Фототерапия (свето-
лечение): Руководство для врачей.

Улащик В. С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энцикло-
педия. 

ЭКОСВЕТ 1 – здоровье всей семье
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4 Как действует аппарат светоимпульсной терапии «Экосвет 1»

КАК ДЕЙСТВУЕТ АППАРАТ  
СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ «ЭКОСВЕТ 1»:

1. Усиливает внутриклеточный и межклеточный обмен веществ,
восстанавливает параметры клеток, благодаря чему способ-
ствует восстановлению защитных (иммунных) свойств и нару-
шенных функций организма.

2. Снижает вязкость крови, предупреждая тромбообразование
и раскрывает дополнительные капилляры. К больному органу
поступает больше кислорода и питательных веществ, а вред-
ные вещества (в том числе, «лишние» сахар и холестерин) вы-
водятся быстрее.

3. Оказывает выраженное противовоспалительное и иммуно-
модулирующее действие, позитивно влияет на общую ре-
зистентность (защищенность от заболеваний) организма,
способствует излечению или профилактике конкретного
заболевания, повышает качество крови и заметно улучшает
общее состояние организма. Способствует активации эле-
ментов крови против всех видов патологической инфекции.
Значительно увеличивает циркуляцию крови. Снимает боль.

4. Стимулирует процессы нервной системы, оказывает успока-
ивающий, седативный эффект. Нормализует работу сердца,
расширяет сосуды и стабилизирует артериальное давление,
восстанавливает здоровый сон.



5Техника проведения процедур

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

В зависимости от режима УФО, процедуры проводятся:
РЕЖИМ 1: излучатель размещается в районе ямки лок тевого сгиба

руки (рука, как правило, левая, вытянута ладонью вверх и уложена 
на опору - стол, тумбочку и т.п) и соприкасается с кожей. Допускается 
так же расположение излучателя в области крупных артерий: плече-
вой, паховой, эпигастральной зоны. Если излучатель прижат к облу-
чаемой поверхности с усилием до 3 кг/м2  глу бина воздействие уве-
личивается в 2-3 раза.

РЕЖИМ 2: илучатель находится на расстоянии до 10 мм над  
пораженны ми очагами на поверхности кожи. При этом РЕЖИМ 2 
оказывает более выраженное воздействие при параллельном при-
менении РЕЖИМА 1.



6 Методические рекомендации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Показания, противопоказания, количество импульсов и процедур, 

режимы облучения определяются настоящей инструкцией. Все ре-
комендации не исключают средства медикаментозного лечения, на-
значенные врачом. Режимы воздействия (количество импульсов) и 
количество процедур, режимы воздействия при лечении различных 
заболеваний сведены в таблицу (см. стр. 7-). В общем случае, количе-
ство процедур указано при условии проведения одной процедуры в 
сутки. В отдельных случаях, по согласованию с врачом, допускается 
применение более одной процедуры в сутки, если воздействие произ-
водится на различные локальные места.

В период воздействия аппаратом «Экосвет 1», в начальный период
(3-7 суток), у пациентов с сопутствующими хроническими заболевани-
ями, может наблюдаться некоторое субъективное ухудшение состоя-
ния в виде слабости, одышки. Это обусловлено появлением в крови 
продуктов клеточного распада, а также активизацией кислородного 
обмена и составляющих  гуморального иммунитета. Как правило, че-
рез неделю ежедневных сеансов светоимпульсной терапии состояние 
организма приходит в норму.  В случае повышенной реакции на УФО, 
больным рекомендуется приём антиоксидантов (например витамины 
А, С, Е).

Для снижения реакции на УФО и постепенного к нему привыкания ре-
комендуется проводить сеансы с постепенным увеличением числа им-
пульсов.  Необходимо учитывать персональную чувствительность паци-
ентов к УФО: через сутки после первого сеанса убедиться в отсутствии 
пигментации (которая все же может возникнуть у некоторой категории 
больных с повышенной чувствительностью кожи к УФО). При появлении 
пигментации следует снизить число импульсов и отодвинуть излучатель 
аппарата от тела пациента на 20-30 мм.  Незначительное покраснение 
места облучения не является причиной для беспокойства.

Некоторые заболевания, лечение которых проводится, преимуще-
ственно в стационарных условиях лечебных учреждений (такие забо-
левания, как ишемическая болезнь сердца – ИБС, диабет, другие вну-
тренние заболевания) требуют особых подходов при использовании 
аппарата «Экосвет 1» в восстановительный период и при комплексном 
лечении, под обязательным наблюдением лечащего врача. Необходимо 
при этом исключить случаи врожденных пороков сердца (сердечных 
клапанов) с нарушенной компенсацией. 
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РЕЖИМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Заболевания Режим и место 
воздействия

Количе-
ство 

импульсов
Количество процедур (дней),

примечания

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болезни 
сердца, гипер-
тоническая 
болезнь

Режим 1
то же

Режим 1
То же

40
80

40
80

5
15
Перерыв 1-2 месяца

5
15-20
Возможно повторение через каждые 
0.5 года

Диабет-2 Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
Повторение через каждые 3-5 месяцев

Диабетиче-
ская стопа

Режим 1
     +
Режим 2 - над 
пораженной 
поверхностью

80
   +
120

30

При необходимости повторение через 
0,5 - 1 месяц

Облитерирую-
щий эндарте-
риит

Режим 1
     +
Режим 2

Режим 1
      +
Режим 2

120
   +
120

120
   +
120

30

Перерыв  один месяц

30

При необходимости повторение через 
1 месяц

Гастрит, язвен-
ная болезнь

Режим 1
   +
Режим 1 - на 
область 
эпигастри 
То же
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
При необходимости повторение через 
1 месяц. 
Возможно до 4 раз в год
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Ринит (на-
сморк, сину-
сит, тонзиллит)

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
Повторение через 1 месяц при реци-
дивах

Аллергиче-
ские заболе-
вания

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
Начать процедуры за 1 месяца до 
начала сезона заболевания

Бронхит,
плевриты

Режим 1
      +
Режим 1 - на 
область груд-
ной клетки

Режим 1
      +
Режим 1 – на 
область груд-
ной клетки

То же

40
+
40

80
+
80

120

5

10

15
При необходимости повторение через 
1 месяц

Панкреатиты, 
холециститы

Режим 1
   +
Режим 1 -  на 
область 
эпигастри
То же
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
При необходимости повторение через 
месяц
Возможно до 4 раз в год

Варикозное 
расширение 
вен ног

Режим 1
   +
Режим 2 - на 
вены 
То же
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
При необходимости повторение через 
1 месяц. 
Возможно до 4 раз в год

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний
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Экзема, трофи-
ческие язвы, 
тромбофлебит

Режим 1
   +
Режим 2 - на 
пораженную 
поверхность
То же
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
Возможно повторение через месяц 
Возможно до 4 раз в год

Подагра,  
«шпора»

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
При необходимости повторение через 
1 месяц

Синдром 
хронической 
усталости

Режим 1
То же

40
80

5
10 при необходимости – увеличить 
до 25

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Травмы, пере-
ломы, ожоги

Режим 1
   +
Режим 2 - над 
поврежде- 
ниями
То же
То же

40
+
40

80
120

5

10
15

Послеопе-
рационное 
ослабление

Режим 1
   +
Режим 2 - над 
поврежде- 
ниями
То же
То же 

40
+
40

80
120

5

10
15

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Псориаз Режим 1
   +
Режим 2 – над 
пораженной 
поверхностью  
То же 
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
Повторение через 1 месяц 
Возможно до 4 раз в год

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний
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Герпес, угре-
вая болезнь

Режим 1
   +
Режим 2 – над 
пораженной 
поверхностью  
То же 
То же 

40
+
40

80
120

5

10
15
Возможно повторение до 4 раз в год

Нейродермит, 
дерматиты

Режим 1
   +
Режим 2 – над 
пораженной 
поверхностью  
То же 
То же

40
+
40

80
120

5

10
15
Возможно повторение до 4 раз в год 

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Синдром 
«сухого глаза», 
отеки век

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
Возможно повторение до 4 раз в год

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Профилактика 
ОРЗ, грипп

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
15
Два раза в год: сентябрь и февраль

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Реабилитация 
после травм и 
перегрузок

Режим 1
   +
Режим 2 - на 
поврежденную 
поверхность
То же

40
+
80

120

3

15
Повторение  до полного восстановления

Активация, 
синдром 
хронической 
усталости

Режим 1
То же
То же

40
80
120

5
10
до 15

КОМПЕНСАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Для людей, 
лишенных 
долгое время 
солнечного 
света

Режим 1
То же
То же 

40
80
120

5
10
до 15

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний



11Области расположения излучателя

Паховая артерия

ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ



12 Области расположения излучателя

Эпигастральная область

Плечевая артерия
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Результат

Снижение атерогенных показателей липидограммы и, как следствие, 
улучшение кровоснабжения и реологических свойств крови, насы-
щение её кислородом, снижение артериального давления, улучше-
ние обмена веществ, создание условий для восстановления функции 
коронарных сосудов сердца.

Некоторые результаты практического применения

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В течение первых 3-4 процедур осуществлять прием антиокси-
дантов (витамины А, Е, С) и постепенно наращивать уровень экс-
позиции УФО, начиная с 40 импульсов (3-4 процедуры), доводя 
далее до 80-120 импульсов на сеанс.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Повышает противовоспалительный потенциал организма, стимули-
рует защитные процессы иммунной реакции.

Результат

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Результат

Коррекция иммунного статуса организма, устойчивый эффект ан-
тиаллергенного действия сроком от нескольких месяцев до 3-4-х лет.

Результат

ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМА, СЕБОРЕЯ

Нормализация иммунологических процессов в организме, очищение 
поражённой кожи.
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Результат

Нормализация температуры тела, улучшение субъективного состоя-
ния и показателей гемодинамики, нормализация показателей обще-
го и биохимического анализов крови, сокращение срока заживления 
ран, подавление деятельности микроорганизмов, улучшение микро-
циркуляции и оксигенации тканей, стимулирует клеточный и гумо-
ральный иммунитет, стимулирует регенеративные процессы.

Результат

Снижение показателей лабораторной активности заболевания (СОЭ, 
С-реактиный белок, ревматоидный фактор), улучшение психоэмоци-
онального состояния в виде уменьшения выраженности болевого 
синдрома, тревожности и депрессии, снижение болевого синдро-
ма, увеличение функциональной способности в виде уменьшения 
объёма и увеличения амплитуды движений в суставах, усиление про-
тивовоспалительного эффекта базисной терапии, улучшение каче-
ства жизни пациентов.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

ВИРУСНЫЙ ГЕРПЕС

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Результат

Результат

Быстрое исчезновение зуда и жжения (в течение 2-3 дней), сокращение 
длительности болевого синдрома (через 4-5 дней), увеличение длитель-
ности межрецидивного периода в 1,5-2 раза.

Лечебный эффект обусловлен его противовоспалительным и трофостиму-
лирующим действием, а также способностью улучшать состояние микро-
циркуляции слёзопродуцирующих органов, позволяет сократить число 
инстилляций препарата искусственной слезы.
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Основные противопоказания к применению

• повышенная чувствительность к УФО,
• порфирия,
• тромбоцитопения, гипокоагуляция,
• острые нарушения мозгового кровообращения,
• болезни печени и почек с выраженным нарушением функций,
• гипертиреоз,
• системная красная волчанка,
• аутоиммунные заболевания.

Препараты, обладающие фотосенсибилизирующим действием, сле-
дует исключать при воздействии УФО.
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WE ARE ALIVE HOW HEALTHY OUR IMMUNE SYSTEM IS. IF THERE 
ARE NO IMMUNITY - THERE WILL NOT BE US. 

THE UNIQUE “ECOSVET 1” DEVICE  ALLOWS YOU TO RESTORE AND 
STRENGTHEN THE IMMUNE SYSTEM. 

ECOSVET 1 - health for the whole family 

This instruction was developed on the basis of clinical recommendations for 
doctors on the use of pulsed non-invasive ultraviolet blood irradiation, 
approved by Roszdravnadzor (Federal Service for Supervision in Healthcare) 
and the Scientific Council of the Russian Academy of Medical Sciences for 
restorative medicine, physiotherapy exercises and sports medicine, as well as 
well-known literary sources:  

• Karandashov V.I., Petukhov E.B., Zrodnikov V.S. Phototherapy (light
treatment): A guide for doctors.

• Ulashchik V.S. Physiotherapy. Universal medical encyclopedia.
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How does the “Ecosvet 1” light pulse therapy device work? 

1. Increases intracellular and intercellular metabolism, restores the
parameters of cells, thereby contributing to the restoration of protective
(immune) properties and impaired functions of the organism.

2. Reduces blood viscosity, prevents blood clots and opens additional
capillaries. The diseased organ receives more oxygen and nutrients, and
harmful substances (including “extra” sugar and cholesterol) are
eliminated faster.

3. It has a pronounced anti-inflammatory and immunomodulatory effect,
positively affects the overall resistance (protection from diseases) of the
body, promotes the cure or prevention of a particular disease, improves
the quality of blood and significantly improves the overall condition of
the organism. Promotes the activation of blood elements against all
types of pathological infection. Significantly increases blood circulation.
Relieves pain.

4. It stimulates the nervous system processes, has a calming, sedative
effect. It normalizes heart work, dilates blood vessels and stabilizes
blood pressure, restores healthy sleep.

 



Technique of the procedures

Depending on the mode of the ultraviolet irradiation, the following 
procedures are carried out: 

MODE 1: the radiator is located in bend of elbow fossa of the hand (the 
hand, usually the left one, outstretched palm up and placed on a support - 
table, bedside table, etc.) and is in contact with skin. It is also allowed to place 
the radiator in the area of large arteries: the brachial, inguinal, and epigastric 
zones. If the radiator is pressed against the irradiated surface with a force of 
up to 3 kg/m2, the impact depth increases by 2-3 times. 

MODE 2: the radiator is located at a distance of up to 10 mm above the 
affected focuses on the skin surface. At the same time, MODE 2 has a more 
pronounced effect when MODE 1 is applied in parallel. 
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Indications, contraindications, the number of pulses and procedures, 
radiation modes are determined by this instruction. All recommendations do 
not exclude the means of medical treatment prescribed by a doctor. Exposure 
modes (number of pulses) and the number of procedures, exposure modes in 
the treatment of various diseases are summarized in the table (see pages 7). In 
general, the number of procedures is indicated if one procedure is performed 
per day. In some cases, by consultation with the doctor, it is allowed to use 
more than one procedure per day, if the effect is performed on different local 
places. 

During the period of exposure to the “Ecosvet 1” device, in the initial period 
(3-7 days), patients with concomitant chronic diseases may experience some 
subjective deterioration in the form of weakness, shortness of breath. This is 
due to the appearance of cellular breakdown products in the blood, as well as 
the activation of oxygen metabolism and components of humoral immunity. 
As a rule, after a week of daily light pulse therapy sessions, the organism’s 
condition returns to normal. In the case of an increased reaction to ultraviolet 
irradiation, patients are recommended to take antioxidants (for example, A, C, 
E  vitamins). 

To reduce the response to ultraviolet irradiation and gradually get used to it, 
it is recommended to conduct sessions with a gradual increase in the number 
of impulses. It is necessary to take into account the personal sensitivity of 
patients to ultraviolet irradiation: a day after the first session, make sure that 
there is no pigmentation (which can still occur in some category of patients 
with increased skin sensitivity to ultraviolet irradiation). When pigmentation 
appears, the number of pulses should be reduced and the radiator of the 
device should be moved away from the patient’s body by 20-30 mm. Slight 
redness of the radiation site is not a cause for concern. 

Some diseases, the treatment of which is carried out mainly in inpatient 
conditions of medical institutions (such diseases as ischemic heart disease, 
diabetes, other internal diseases) require special approaches when using the 
“Ecosvet 1” device during the recovery period and with complex treatment, 
under the mandatory supervision of the attending doctor. At the same time, it 
is necessary to exclude cases of congenital heart defects (heart valves) with 
impaired compensation. 



Modes of exposure in the treatment of various diseases 

Diseases Mode and place 
of exposure 

Number of 
pulses 

Number of procedures (days), 
notes 

THERAPEUTIC DISEASES 

Heart disease, 
hypertension 

Mode 1 40 5 
the same 80 15 

A break for 1-2 months 
Mode 1 40 5 

the same 80 15-20
It may be repeated every six months 

Diabetes-2 

Mode 1 40 5 
the same 80 10 
the same 120 15 

Repeat every 3-5 months 

Diabetic foot 

Mode 1 80 
+ + 30 

Mode 2 - over 
the affected 

surface 

120 

If necessary, repeat after 0.5-1 month 

Obliterating 
endarteritis 

Mode 1 120 
+ + 30 

Mode 2 120 A break for one month 
Mode 1 120 

+ + 30 
Mode 2 120 

If necessary, repeat after 1 month 

Gastritis, peptic 
ulcer 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 1 - on the 
epigastric area 40 

the same 80 10 

the same 120 15 
If necessary, repeat after 1 month. 
Possible up to 4 times a year 
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Rhinitis (runny 
nose, sinusitis, 

tonsillitis) 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 15 

Repeat after 1 month for relapses 

Allergic diseases 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 15 

Start the procedure 1 month before 
the start of the season of the disease 

Bronchitis, 
pleurisy 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 1-on the 
chest area 

40 

 1 80 
+ + 10 

Mode 1-on the 
chest area 

80 

The same 120 15 
If necessary, repeat after 1 month 

Pancreatitis, 
cholecystitis 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 1-on the 
epigastrium area 

40 

The same 80 10 
The same 120 15 

If necessary, repeat after 1 month 
Possible up to 4 times a year 

Legs varicose 
veins 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2-on the 
veins 

40 

The same 80 10 
The same 120 15 

If necessary, repeat after 1 month 
Possible up to 4 times a year 



Modes of exposure in the treatment of various diseases 

Eczema, trophic 
ulcers, 

thrombophlebitis 

 Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2 – on the 
affected surface 40 

The same 80 10 
The same 120 15 

It may be repeated in a month. 
Possible up to 4 times a year 

Gout, “spur” 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 15 

If necessary, repeat after 1 month 
Chronic fatigue 

syndrome 
Mode 1 40 5 

The same 80 10, if necessary -  increase to 25 
SURGICAL DISEASES 

Trauma, 
fractures, burn 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2 - over 
damages 40 

The same 80 10 
The same 120 15 

Postoperative 
fatigue 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2 - over 
damages 40 

The same 80 10 
The same 120 15 

SKIN DISEASES 

Psoriasis 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2 - over 
the affected 

surface 
40 

The same 80 10 
The same 120 15 

Repeat after 1 month 
Possible up to 4 times a year 
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Herpes, acne 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2-over the 
affected surface 40 

The same 80 10 
The same 120 15 

Possible to repeat up to 4 times a year 

Neurodermatitis, 
dermatitis 

Mode 1 40 
+ + 5 

Mode 2-over the 
affected surface 40 

The same 80 10 
The same 120 15 

Possible to repeat up to 4 times a year 
EYE DISEASES 

Dry eye syndrome, 
edema of the 

eyelids 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 15 

Possible to repeat up to 4 times a year 
INFECTIOUS DISEASES 

Prevention of 
acute respiratory 

infections, flu 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 15 

Twice a year: September and February 
SPORTS MEDICINE 

Rehabilitation 
after injuries and 

overloads 

Mode 1 40 
+ + 3 

Mode 2-on the 
damaged surface 80 

The same 120 15 
Repeat until fully restored 

Activation, chronic 
fatigue syndrome 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 Up to 15 

COMPENSATION FOR THE LACK OF SUNLIGHT 
For people 
deprived of 

sunlight for a long 
time 

Mode 1 40 5 
The same 80 10 
The same 120 up to 15 



Radiator positioning areas 

Inguinal artery 



26 Radiator positioning areas 

Brachial artery 

Epigastric area 



Some results of practical application 

 
INFLAMMATORY DISEASES 

Result 

Increases the anti-inflammatory potential of the organism, stimulates the 
protective processes of the immune response. 

During the first 3-4 procedures, it is recommended to take antioxidants (A, 
E, C vitamins) and gradually increase the level of exposure to ultraviolet 
irradiation, starting from 40 pulses (3-4 procedures), increasing further to 
80-120 pulses per session.

ALLERGIC DISEASES 

Result 

Correction of the organism’s immune status, a stable effect of anti-allergenic 
action for a period from several months to 3-4 years. 

PSORIASIS, ECZEMA, SEBOREA 

Result 

Normalization of immunological processes in the body, cleansing of the 
affected skin. 

CORONARY HEART DISEASE 

Result 
Reduction of atherogenic indicators of lipid and, as a consequence, improving 
blood flow and blood rheology, saturate it with oxygen, lowering blood 
pressure, improving the metabolism, creating the conditions to restore the 
function of the coronary arteries. 

RECOMMENDED 
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PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES 

Result 

Normalization of body temperature, improvement of subjective state and 
hemodynamic parameters, normalization of general and biochemical blood 
tests, reduction of wound healing time, suppression of microbial activity, 
improvement of microcirculation and tissue oxygenation, stimulates cellular 
and humoral immunity, stimulates regenerative processes. 

RHEUMATOID ARTHRITIS 

Result 
Reduction of laboratory indicators of disease activity (erythrocyte 
sedimentation rate, C-reacting protein, rheumatoid factor), improved psycho-
emotional state in the form of reducing the severity of pain, anxiety and 
depression, decrease pain, increase functional ability in the form of reducing 
the volume and increasing the range of motion in the joints, strengthening the 
anti-inflammatory effect of basic therapy, improving the quality of life of 
patients. 

VIRAL HERPES 

Result 

Rapid disappearance of itching and burning (within 2-3 days), reduction of the 
duration of the pain syndrome (after 4-5 days), increase in the duration of the 
inter-relapse period by 1.5-2 times. 

EYE DISEASES 

Result 

The therapeutic effect due to its anti-inflammatory and tristimulus action, as 
well as the ability to improve microcirculation of tear-producing organs, 
reduces the number of instillations of the pharmaceutical artificial tears. 



The main contraindications to use 

• increased sensitivity to ultraviolet irradiation,
• porphyria,
• thrombocytopenia, hypocoagulation,
• acute disorders of cerebral circulation,
• liver and kidney diseases with severe functional disorders,
• hyperthyroidism,
• systemic lupus erythematosus,
• autoimmune diseases.

Medications that have a photosensitizing effect should be excluded when 
exposed to ultraviolet irradiation. 



 
ЭКОСВЕТ
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